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Certificado de Analisis

Lote

61154

Catalogo

Descripcién del producto

CAS No.

4044

NITRATO DE BISMUTO

Pentahidratado

10035-06-0

Grado Férmula P.M. Fecha Elaboracién Fecha Caducidad
Reactivo ACS Bi(NOs)s* 5H20 485.07 09/07 /2026 Julio 2036
Pruebas Resultados Especificaciones
Ensayo [Bi(NOgs)s+ 5H20 ] >999 % 98.0 % min.

Materia insoluble 0.005 % 0.005 % max.
Cloruro (Cl) <0.001 % 0.001 % max.
Arsénico (As) 0.001 % 0.001 % max.
Cobre (Cu) 0.002 % 0.002 % max.
Potasio (K) 001 % 0.01 % méax.
Sulfato (SO.) 0.005 % 0.005 % max.
Calcio (Ca) 0.005 % 0.005 % max.
Sodio (Na) 002 % 0.02 % max.
Plata (Ag) 0.001 % 0.001 % max.
Plomo (Pb) 0.002 % 0.002 % max.
Hierro (Fe) 0.001 % 0.001 % max.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestién de calidad 1SO 9001:2015 Numero de registro del
certificado: 10008077 QM15.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 112 edicion.

Certificado emitido electronicamente por lo cual carece de firma.
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